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Forholdsregler 
 

Advarsel! 
 

Prøver, der har været opbevaret eller dyrket i Oosafe® IVD Plasticware produkt- linjen, 
må aldrig tilføres den menneskelige krop. 
 
Opmærksomhed! 
 
 Kontroller udløbsdatoen på etiketten. 
 Optimal opbevaringstemperatur stuetemperatur er 15-30°C. 
 Kun til ENKELT brug! 
 Produktet er kun STERILT, hvis emballagen er intakt. Efter åbning af forseglingen vil 

produktet / produkterne ikke forblive sterile og kan ikke opbevares længere, og bør bruges 
straks eller bortskaffes (efter produkterne er af-gassede). 

 Brug kun en optisk perfekt og ubeskadiget enhed. 
 Kasser straks produktet, hvis den primære emballage er beskadiget. 
 Undgå gentagende åbning og lukning af Oosafe® Tubes for at forhindre overdreven slitage, 

åbn og luk kun Oosafe® Tubes med forsigtige bevægelser.  
 Bortskaffelse: Oosafe® plastvarer kan genanvendes. Af hensyn til miljøet anbefaler vi, at 

bortskaffe skåle i henhold til de lokale regler.  

       
 

 Plastik er bandbart, HOLD DET VÆK FRA ILD! 

 
 

Bivirkninger: Ingen bivirkninger er observeret eller rapporteret indtil nu. 

Kontraindikationer: Ingen kontraindikationer er observeret eller rapporteret indtil nu. 
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 Oosafe ® 4 Well Dish, Treated Surface  

Beskrivelse (L x W x H)1 (mm) Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

65.8 x 65.8 x 13.4                       OOPW-FW03                              4           120 

Anvendelsesformål 

Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse   
ved undersøgelse af prøvemateriale fra det menneskelige 
legeme, herunder blod-og vævsdonationer.     
 
Specifikt anvendelsesformål: Hjælp til dyrkning af celler og 
observation af cellevækst, som er nødt til at vokse adhærens.  
 
Produktrum: 4              
                                                                                                 
Skålvolumner:  

Brøndrum 1: 1.8 ml                                                                        
Brøndrum 2: 1.8 ml  
Brøndrum 3: 1.8 ml  
Brøndrum 4: 1.8 ml  

Sikkerhed 
Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 

Håndtering 
Emballagen til Oosafe® 4 Well Dish Treated Surface er af åndbart materiale uden VOC-frigivelse. 
Efter åbning kan skålene tages direkte i brug.  

For at dyrke cellerne skal du fylde brøndene med medium og placere skålen i inkubatoren eller i 
opvarmningsenheden inden brug. Det anbefalede mediumvolumen pr. brønd er 0,5 ml, hvis det 
bruges sammen med olie, ellers 1,2 ml. 

Når skålen er dækket af låget, kan luften stadig passere ind og ud af skålen.  

 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur. 
 
 
 
 

1 L x W x H: Length x Width x Height 
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Oosafe ® 4 Well Dish, Non-Treated Surface 

Beskrivelse (L x W x H) (mm) Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

65.8 x 65.8 x 13.4                      OOPW-FW04                                4                   120 

Anvendelsesformål 

Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved undersøgelse af 
prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder blod-og 
vævsdonationer.     
 
Specifikt anvendelsesformål: Hjælp til dyrkning og observation  
af cellevækst, som er nødt til at vokse i et medium uden at blive 
bundet til overfladen.  
 
Produktrum: 4              
                                                                                                 
Skålvolumner:  

Brøndrum 1: 1.8 ml                                                                        
Brøndrum 2: 1.8 ml  
Brøndrum 3: 1.8 ml  
Brøndrum 4: 1.8 ml  

Sikkerhed 
Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 

Håndtering 
Pakken med Oosafe® 4 Well Dish Non-Treated Surface er et åndbart materiale uden VOC-
frigivelse. Efter åbning kan skålene tages direkte i brug. 

For at dyrke cellerne skal du fylde brøndene med medium og placere skålen i inkubatoren eller i 
opvarmningsenheden inden brug. Det anbefalede mediumvolumen pr. brønd er 0,5 ml, hvis det 
bruges sammen med olie, ellers 1,2 ml. 

Når skålen er dækket af låget, kan luften stadig passere ind og ud af skålen. 

 
 
 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur. 
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Oosafe ® 6 Well Dish with Straw Holder 

Beskrivelse (L x W x H) (mm) Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

77.2 x 64.4 x 12.4                   OOPW-SW02                            1    240 

77.2 x 64.4 x 12.4                   OOPW-SW03                            4                      120 

Anvendelsesformål 

Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved undersøgelse af 
prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder blod-og 
vævsdonationer 
 
Specifikt anvendelsesformål: Hjælp til dyrkning og observation af 
cellevækst. Speciel konisk flad bund til bedre optisk visualisering af 
mindre celler. 

 
Produktrum: 6 
Skålvolumner:  

Brøndrum 1: 0.4 ml  
Brøndrum 2: 0.4 ml  
Brøndrum 3: 0.4 ml  
Brøndrum 4: 0.4 ml 
Brøndrum 5: 0.4 ml  
Brøndrum 6: 0.4 ml  

Sikkerhed 
Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 

Håndtering  
Pakken til Oosafe® 6 Well Dish med stråholder, inklusive enkeltpakken og multipakken, er af 
åndbart materiale uden VOC-frigivelse. Efter åbning kan skålene tages direkte i brug. 

For at dyrke cellerne, fyld brøndende med medium og placer skålen i inkubatoren eller 
opvarmningsenheden inden brug. Det anbefalede mediumvolumen pr. brønd er 0,15 ml, hvis det 
bruges sammen med olie, ellers 0,3 ml. 

Når skålen er dækket af låget, kan luften stadig passere ind og ud af skålen.  

 

 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur 
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Oosafe ® Center Well Dish with Two Compartments 

Beskrivelse (D, H) (mm)  Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

59.0, 15.0                                             OOPW-CW03                               10                  500                 

 
Anvendelsesformål 

Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved undersøgelse af 
prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder blod-og vævs 
donationer. 

Specifikt anvendelsesformål: Hjælp til dyrkning af 3 kultiverende 
grupper af cellekultur med forskellige kammerstørrelser samt til at 
undersøge cellerne og observere væksten af cellerne under de 
samme betingelser. 

Produktrum: 3 
 
Skålvolumner:  

Brøndrum 1: 3 ml  
Brøndrum 2: 5 ml  
Brøndrum 3: 5 ml  

 

Sikkerhed 
Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 

Håndtering  
Åben forseglingen før anvendelse og lad rørene afgasse inden brug (medmindre det er en 
enkeltpakning).   

Oosafe® Center Well Dish with Two Compartments pakker kan gasafledes ved delvis åbning af 
indpakning eller ved at tage skålene helt ud af emballagen. I begge tilfælde skal de åbnede 
indpakninger eller skålene holdes i et sterilt miljø ved omgivelsestemperatur og fugtighed. 
Skålene bør forblive dækket med låg, indtil de er fyldt med prøven og mediet. Fyld midter 
brønden og de ydre kamre med ækvilibreret medium i henhold til din protokol. For brøndrum 1 
er det anbefalede volumen 1 ml, hvis det bruges sammen med olie, ellers 2 ml. For brøndrum 2 
og 3 er det anbefalede rumfang 2 ml, hvis det bruges sammen med olie, ellers 4 ml. 

Når skålen er dækket af låget, kan luften stadig passere ind og ud af skålen.  

 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur. 
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Oosafe ® Center Well Dish with Two Compartments, Label Area Grip 

Beskrivelse (D, H) (mm)  Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

59.0, 15.0                                             OOPW-CW05                             10                  500 

Anvendelsesformål 

Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved undersøgelse af 
prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder blod-og 
vævsdonationer. 

Specifikt anvendelsesformål: Hjælp til dyrkning af 3 kultiverende 
grupper af cellekultur med forskellige kammerstørrelser samt til at 
undersøge cellerne og observere væksten af cellerne under de 
samme betingelser. 

Produktrum: 3 
 
Skålvolumner:  

Brøndrum 1: 3 ml  
Brøndrum 2: 5 ml  
Brøndrum 3: 5 ml  

 

Sikkerhed 
Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 

Håndtering  
Åben forseglingen før anvendelse og lad rørene afgasse inden brug (medmindre det er en 
enkeltpakning).   

Oosafe® Center Well Dish with Two Compartments, Label Area Grip pakker kan gas- afledes ved 
delvis åbning af indpakning eller ved at tage skålene helt ud af emballagen. I begge tilfælde skal 
de åbnede indpakninger eller skålene holdes i et sterilt miljø ved omgivelsestemperatur og 
fugtighed. Skålene bør forblive dækket med låg, indtil de er fyldt med prøven og mediet. Fyld 
midter brønden og de ydre kamre med ækvilibreret medium i henhold til din protokol. For 
brøndrum 1 er det anbefalede volumen 1 ml, hvis det bruges sammen med olie, ellers 2 ml. For 
brøndrum 2 og 3 er det anbefalede rumfang 2 ml, hvis det bruges sammen med olie, ellers 4 ml. 

Når skålen er dækket af låget, kan luften stadig passere ind og ud af skålen.  

 

 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur. 
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Oosafe ® Center Well Dish, Non-Treated 

Beskrivelse (D, H) (mm)  Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

56.0, 15.0                                            OOPW-CW08                            10    500                              
     

Anvendelsesformål 

Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved undersøgelse af 
prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder blod-og 
vævsdonationer.  

Hjælp til 2 dyrkningsgrupper: Hjælp til 2 dyrkningsgrupper af 
cellekulturer med forskellige kammerstørrelser samt til at 
undersøge cellerne og observere væksten af cellerne under de 
samme betingelser. 

Produktrum: 2 
Skålvolumner:  

Brøndrum 1: 3 ml  
Brøndrum 2: 10 ml  
 

 

Sikkerhed 
Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 

Håndtering  
Åben forseglingen før anvendelse og lad rørene afgasse inden brug (medmindre det er en 
enkeltpakning).   

Oosafe® Center Well Dish pakker kan gasafledes ved delvis åbning af indpakning eller ved at tage 
skålene helt ud af emballagen. I begge tilfælde skal de åbnede indpakninger eller skålene holdes i 
et sterilt miljø ved omgivelsestemperatur og fugtighed. Skålene bør forblive dækket med låg, 
indtil de er fyldt med prøven og mediet. Fyld midter brønden og de ydre kamre med ækvilibreret 
medium i henhold til din protokol. For brøndrum 1 er det anbefalede volumen 1 ml, hvis det 
bruges sammen med olie, ellers 2 ml. For brøndrum 2 er det anbefalede volumen 2 ml, hvis det 
bruges sammen med olie, ellers 4 ml. 

Når skålen er dækket af låget, kan luften stadig passere ind og ud af skålen. 

 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur. 
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Oosafe ® 50 mm Dish, Thin bottom, Non-treated 

Beskrivelse (D, H) (mm)  Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

53.2, 9.5                                             OOPW-IC06      10    500                                          

Anvendelsesformål 
 
Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved undersøgelse af 
prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder blod-og vævs-
donationer. 
 
Specifikt anvendelsesformål: Hjælp til at undersøge kvaliteten af en prøve 
under mikroskop, f.eks. sperm, giver mulighed for bedre billeddannelse 
under mikroskop ved højere forstørrelse. 
 
Produktrum:1 

Skålvolumener: 
Brøndrum 1: 12 ml 

 
Sikkerhed 

Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 
 
Håndtering 
Før anvendelse åben forseglingen og lad skålen stå til afgas før brug (medmindre det er en enkelt-
pack skål). 

Oosafe® 50 mm fad, Label Area Grip-pakker kan afgasses ved delvist at åbne indpakning eller tage 
skålene helt ud af emballagen. I begge tilfælde skal de åbnede indpakninger eller fade opbevares 
i et sterilt miljø ved omgivende temperatur og luftfugtighed. Skålene skal forblive dækket med låg, 
indtil de er fyldt med prøven og mediet. 

Læg små dråber på bunden af fadet. Anbefalet volumen pr. dråbe er 5 - 50 µl alt efter 
brugsformålet. Overdæk dråben med olie. Det anbefalede volumen er 5 ml. 

Når fadet er dækket af låget, kan luften stadig gå ind og ud af fadet. 

  

 

 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur. 

1 
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Oosafe® 50 mm Dish, Thin bottom, Non-treated Surface 

Beskrivelse (D, H) (mm)  Prod. Ingen.  Antal/stk Antal/cs 

53.2, 9.5                                                       OOPW-IC07  10 500   

 

Anvendelsesformål 
Generelt tiltænkt brug:Til undersøgelse af prøver, herunder blod- og 
vævsdonationer, der stammer fra den menneskelige krop. 
 
Specifik tilsigtet brug:Hjælp til at undersøge kvaliteten af en prøve 
under mikroskop, f.eks. sperm, giver mulighed for bedre billeddannelse 
under mikroskop ved højere forstørrelse. 
 
Produktrum:1 

Skålvolumener: 
Brøndrum: 13,3 ml 
Indrykningsvolumen: 17.5 µl for hver  

 
Sikkerhed 

Overhold udløbsdatoen og opbevaringsbetingelserne på etiketten. 
Brug kun optisk perfekt og ubeskadiget plastik. 
 
Håndtering 
Inden brug skal du åbne forseglingen og lade skålen stå til afgas før brug (medmindre det er en 
enkelt-pack skål). 

Oosafe® 50 mm fad, Label Area Grip-pakker kan afgasses ved delvist at åbne indpakning eller tage 
skålene helt ud af emballagen. I begge tilfælde skal de åbnede indpakning eller fade opbevares i 
et sterilt miljø ved stuetemperatur og luftfugtighed. Skålene skal forblive dækket med låg, indtil 
de er fyldt med prøven og mediet. 

Læg små dråber på bunden af fadet. Anbefalet volumen pr. dråbe er 5 - 50 µl alt efter 
brugsformålet. Overdæk dråben med olie. Den anbefalede volumen er5 ml. 

Når fadet er dækket af låget, kan luften stadig gå ind og ud af fadet. 

 

Kassér efter brug. 

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperat 

 

1 
2 
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Oosafe ® Synergy Dish, Treated 

Beskrivelse (L x W x H) (mm)              Prod. No.                       Qty/pc            Qty/cs 

65.8 x 65.8 x 15.1                 OOPW-SD04                                   4  120                                                                                         

 
Anvendelsesformål  
 
Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved 
undersøgelse af prøvemateriale fra det menneskelige 
legeme, herunder blod-og vævs-donationer. 
 
Specifikt anvendelsesformål: Skålen er velegnet til gruppe 
dyrkning. 
  
Skålvolumner:  
Hvert brøndrum (A, B and C): ~160 µl. 

 
 

Sikkerhed 
Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 

Håndtering  
Emballagen til Oosafe® Synergy Dish Treated er af åndbart materiale uden VOC-frigivelse efter 
åbning. Efter åbning kan skålene tages direkte i brug. De åbne indpakninger eller skåle skal 
opbevares i et sterilt miljø ved omgivelsestemperatur og fugtighed. Skålene skal forblive dækket 
med låg, indtil de er fyldt med prøven og mediet.  

Fyld skålens brønde med ækvilibreret medium i henhold til din protokol, og dæk skålen med olie. 

Når skålen er dækket af låget, kan luften stadig passere ind og ud af skålen.  

 

  

 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur. 
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Oosafe ®35 mm Dish, High Wall, Treated surface 

Beskrivelse (D, H) (mm)  Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

40, 13.5                                               OOPW-TF05                             10   500 

Anvendelsesformål  
 
Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved undersøgelse af 
prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder blod-og vævs-
donationer. 
 
Specifikt anvendelsesformål: Hjælp til dyrkning af celler i små volumner 
samt observering af cellevækst under mikroskop. 
 
Produktrum: 1 
Skålvolumner:  

Brøndrum 1: 8 ml  
 
Sikkerhed 
Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 

Håndtering 

Før anvendelse åben forseglingen og lad rørene afgasse inden brug.  
Oosafe® 35 mm Wall Dish, High Wall, Treated pakker kan gasafledes ved delvis åbning af 
indpakning eller ved at tage skålene helt ud af emballagen. I begge tilfælde skal de åbnede 
indpakninger eller skålene holdes i et sterilt miljø ved omgivelsestemperatur og fugtighed. 
Skålene bør forblive dækket med låg, indtil de er fyldt med prøven og mediet.   

Anbring små dråber i bunden af skålen. Det anbefalede volumen pr. dråbe er 20 - 50 µl i henhold 
til anvendelsesformålet. Overdæk dråben med olie. Den anbefalede volumen er 5 ml. Det er også 
muligt at bruge skålen helt i stedet for kun at lave dråber. Brug de 2 fingergreb til at holde skålen 
sikkert. 

Når skålen er dækket af låget, kan luften stadig passere ind og ud af skålen.  

 

 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur   

1 
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Oosafe ®35 mm Dish, Non-Treated 

Beskrivelse (D, H) (mm)  Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

40.0, 13.5                                               OOPW-TF06                          10   500 

 
Anvendelsesformål: 
 
Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved undersøgelse af 
prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder blod-og vævs-
donationer. 
 
Specifikt anvendelsesformål:Hjælp til dyrkning af små celler og 
observation af cellevækst under mikroskop. 
 
Produktrum: 1 
Skålvolumener: 

Brøndrum 1: 8 ml 
 
Sikkerhed 

Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 

Håndtering 

Før anvendelse åben forseglingen og lade opvasken være afgas før brug. 

Oosafe® 35 mm vægfad, høj væg, etiketområde Grip-pakker kan afgasses ved delvist at åbne 
indpakning eller tage skålen helt ud af emballagen. I begge tilfælde skal de åbnede indpakninger 
eller fade opbevares i et sterilt miljø ved omgivende temperatur og luftfugtighed. Skålene skal 
forblive dækket med låg, indtil de er fyldt med prøven og mediet. 

Læg små dråber på bunden af fadet. Det anbefalede volumen pr. dråbe er 20-50 µl. Overdæk 
dråben med olie. Den anbefalede mængde er 5 ml. Det er også muligt at bruge retten helt i stedet 
for kun at lave dråber. Brug de 2 fingergreb til at holde fadet sikkert. 

Når fadet er dækket af låget, kan luften stadig gå ind og ud af fadet. 

 

 

 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur. 

1 
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Oosafe ®100 mm Dish 

Beskrivelse (D, H) (mm)                 Prod. No.       Qty/pc               Qty/cs 

92.4, 19.9                                      OOPW-HD10          10                  250  

 

Anvendelsesformål  
 
Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved undersøgelse af 
prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder blod-og 
vævs-donationer. 
 
Specifikt anvendelsesformål: Hjælp til dyrkning af celler med stor 
volumen og observation af cellevækst under mikroskop. 
 
Produktrum: 1 
Skålvolumner:  

Brøndrum 1: 105 ml 
 
Sikkerhed 

Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 

Håndtering 

Før anvendelse åben forseglingen og lad rørene afgasse inden brug. 

Oosafe® 100 mm Dish pakker kan gas afledes ved delvis åbning af indpakning eller ved at tage 
skålene helt ud af emballagen. I begge tilfælde skal de åbnede indpakninger eller skålene holdes i 
et sterilt miljø ved omgivelsestemperatur og fugtighed. Skålene bør forblive dækket med låg, indtil 
de er fyldt med prøven og mediet.   

Anbring små dråber på bunden af skålen. Det anbefalede volumen pr. dråbe er 20 - 50 µl. Overdæk 
dråben med olie. Den anbefalede volumen er 50 ml. Det er også muligt at bruge hele skålen i 
stedet for kun at lave dråber.  

Når skålen er dækket af låget, kan luften stadig passere ind og ud af skålen.  

 

 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur  

1 
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Oosafe ® 60 mm Dish, Non-Treated 

Beskrivelse (D, H) (mm)  Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

59, 15                                              OOPW-ST06                            10   500  

Anvendelsesformål: 
 
Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved undersøgelse af 
prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder blod-og 
vævs-donationer. 
 
Specifikt anvendelsesformål: Hjælp til dyrkning af celler med 
medium volumen og observation af cellevækst under mikroskop. 
 
Produktrum:1 

Skålvolumener: 
Brøndrum 1: 25 ml 

 
Sikkerhed 

Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 

Håndtering 

Før anvendelse åben forseglingen og lad petriskålen afgasse inden brugstagning.. 

Oosafe® 60 mm fad, Label Area Grip-pakker kan afgasses ved delvist at åbne indpakningen eller 
tage tallerkenerne helt ud af emballagen. I begge tilfælde skal de åbnede ærmer eller fade 
opbevares i et sterilt miljø ved omgivende temperatur og luftfugtighed. Skålene skal forblive 
dækket med låg, indtil de er fyldt med prøven og mediet. 

Læg små dråber på bunden af fadet. Det anbefalede volumen pr. dråbe er 20-50 µl. Overdæk 
dråben med olie. Det anbefalede volumen er 13 ml. Det er også muligt at bruge hele petriskålen i 
stedet for kun at lave dråber. 

Når fadet er dækket af låget, kan luften stadig gå ind og ud af fadet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bortskaffes efter brug. 

Opbevaring Opbevares ved stuetemperatur. 
 

1 
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Oosafe ® PS Centrifuge Tube, 15 ml 

Beskrivelse (volume) (ml) Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

15 ml                      OOPW-CT05                           5    500 

 

Anvendelsesformål 
Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved undersøgelse af prøvemateriale fra 
det menneskelige legeme, herunder blod-og vævs-donationer.  
 
Specifikt anvendelsesformål: Hjælp til centrifugering af prøver og undersøgelse efter 
centrifugeringen. 
Anbefalet RCF x g: ≤ 3000 G 
* RCF (Relativ centrifugalkraft) 
 
Anbefaling: 
Sørg for korrekt montering med adaptere for at forhindre brud 
Bruges ved et dinglende rør eller ved udsvingende rotorer og adaptere med en 
indvendig diameter på 17 mm 

 
Sikkerhed 
Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 
 
Forholdsregler: 
Det frarådes på det kra igste at bruge udstyret, hvis det ved et uheld er blevet tabt på gulvet. 
Tabes det,  kan det medføre indre skader som kan ødelægge dets funk onalitet og sikkerhed. 

Håndtering 
Pakken med Oosafe® PS Centrifuge Tube, 15 ml, er åndbart materiale uden VOC-frigivelse. Efter 
åbning kan røret tages direkte i brug. 

Forbered prøver i henhold til den anvendte protokol. Røret kan fyldes op til 15 ml af  den 
foretrukne prøve. Lækagesikker design sikrer prøvestabilitet ved anvendelse i 
centrifugeringsprocedurer. Luk hætten tæt før centrifugering, og husk at skrive detaljerede 
oplysninger på det angivne område af røret. Brug ikke revnede eller deforme rør.  

 

 

 

 

 

1 
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Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur 

Oosafe ® Snap-Cap Tube 

Beskrivelse (volume) (ml) Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

14ml                       OOPW-OT10                                10   500 

 
Anvendelsesformål 
Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved undersøgelse af prøvemateriale fra 
det menneskelige legeme, herunder blod-og vævs-donationer..  

 
Specifikt anvendelsesformål: Hjælp til indsamling af prøver ved undertryk eller ved 
anvendelse af almindelige metoder til undersøgelse af prøver efter indsamling med 
hensyn til temperatureffekt på prøver. 
 
Produktrum: 1 
 
Tube-volumener:  

Tube rum 1: 14 ml 
 
Sikkerhed 
Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 
 
Håndtering 
Pakken med Oosafe® Sap-Cap Tube er åndbart materiale uden VOC-frigivelse. Efter åbning kan 
røret tages direkte i brug. 
Selvom det kan fyldes op til 14 ml, er den anbefalede volumen til brug mellem 0,5 ml og 12 ml. 
Følg skalaen på røret. 
Hætten kan sættes løst over røret for fri passage af gassen. Hætten kan også skubbes grundigt 
ned for tæt lukning.  

 

1 



  
 

DOC NO: OOPW-18-IFU/DA Issue 07, Rev. 15 
SparMED ApS • Ryttermarken 2, DK-3520 Farum, Denmark • +45 39 40 25 03 • www.sparmed.dk 

Page 19 of 22 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur.  



  
 

DOC NO: OOPW-18-IFU/DA Issue 07, Rev. 15 
SparMED ApS • Ryttermarken 2, DK-3520 Farum, Denmark • +45 39 40 25 03 • www.sparmed.dk 

Page 20 of 22 

Oosafe ® Andrology Tube 

Description (volume) (ml) Prod. No.  Qty/pc Qty/cs 

5ml                           OOPW-AT10                          10     500 

Anvendelsesformål 

Generelt anvendelsesformål: Generelt anvendelsesformål: Til anvendelse ved 
undersøgelse af prøvemateriale fra det menneskelige legeme, herunder blod-og vævs-
donationer. 
 
Specifikt anvendelsesformål: Hjælp til anvendelse af andrologi, undersøgelse og 
diagnose af infertilitet med eller uden gasser. 
 
Produktrum: 1 
 
Tube Volumener:  

Tube rum 1: 5 ml 
 
Sikkerhed  
Hold øje med udløbsdatoen og opbevaringsbetingelsen på etiketten. 
Brug kun optisk perfekte og ubeskadigede plastvarer. 
 
Håndtering  
Pakken med Oosafe® Andrology Tube er åndbart materiale uden VOC-frigivelse. Efter åbning kan 
røret tages direkte i brug. 
Selvom det kan fyldes op til 5 ml, er den anbefalede mængde til brug under 4 ml. Følg skalaen på 
røret. 

Hætten kan sættes løst over røret for fri passage af gassen. Hætten kan også skubbes grundigt ned 
for tæt lukning.  

 

 

 

Bortskaffes efter brug.  

Opbevaring  

Opbevares ved stuetemperatur. 

 

1 
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Oosafe® Sperm Collection Cup, 80 ml, Non-Treated Surface 

Beskrivelse (volumen) (ml) Prod. Ingen.  Antal/stk Antal/cs 

80 ml  OOPW-SC01 1 70 

Anvendelsesformål  

Generelt tiltænkt brug:Til undersøgelse af prøver, herunder 
blod- og vævsdonationer, der stammer fra den menneskelige 
krop. 
 
Specifik tilsigtet brug:Hjælp til opsamling af sæd og 
undersøgelse af sædkvaliteten, hvad angår kvantitative og 
kvalitative målinger f.eks. pH, farve, likviditet. 
Produktrum:1 
Skålvolumener: 

Koprum 1: 80 ml 
 
 
Sikkerhed 

Overhold udløbsdatoen og opbevaringsbetingelserne på etiketten. Må kun bruges optisk 
perfekt og ubeskadiget plastik. 

Håndtering 

Emballagen til Oosafe® Sperm Collection Cup er åndbart materiale uden VOC-frigivelse. 
Efter åbning af forseglingen kan koppen tages direkte i brug. 

Skru hætten ordentligt på for at undgå lækage efter opsamling af sæd. 

Koppen og hætten er lavet af polypropylen. Klem ikke koppen og låget for meget, da der ellers 
kan ske lækage, fordi låget ikke er lukket ordentligt. 

 

 

Kassér efter brug. 

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur 

 

1 
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Yderligere Information: 

Brugsanvisning til Oosafe® Plasticware er lavet i henhold til kravene i direktiv 98/79 / EC og 
supplerer oplysninger, der findes på etiketten af produkterne. Disse brugsanvisninger udstedes 
under hensyntagen til træning og viden for de potentielle brugere.  

 

Forklaring af symbolerne på etiketterne i henhold til standarden ISO 15223-1:2016: 

 SYMBOL FORKLARING 

 
Producent 

 Batchkode 

 Brug før dato 

 Steriliseret ved anvendelse af bestråling 

 Se brugsanvisning 

 
Genanvend ikke 

 
Overensstemmelsesmærkning 

 
In Vitro-Diagnostisk medicinsk udstyr 

 

 

 

 

 

Hvis De har spørgsmål, bedes De bruge nedenstående oplysninger til at kontakte os: 
 

SparMED ApS 
Ryttermarken 2 
DK-3520 Farum, Denmark 
Phone: +45 3940 2503 
E-mail: ra@sparmed.dk 
Website: www.sparmed.dk  


